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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – руко- 

водство) является документом, объединенным с паспортом, и удостоверяет 

гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и харак- 

теристики печи электрокамерной сопротивления с муфелем из муллито- 

кремнеземистого волокна ЭКПС-5 (далее по тексту – электропечь). 

1.2. Данное руководство в течение всего срока эксплуатации электро- 

печи должно находиться у лиц, ответственных за ее сохранность. 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

2.1. Электропечь предназначена для термической обработки металлов, 

керамики, стекла, других материалов, кроме щелочных металлов и их соеди- 

нений, и может применяться в качестве технологического оборудования в 

химических, пищевых и эпидемиологических лабораториях, а также для об- 

работки металлов в ювелирном деле. 

2.2. Электропечь оснащена многофункциональным блоком МКУ с 

возможностью задания 20 программ работы. 

2.3. Электропечь предназначена для работы от электрической сети пе- 

ременного тока напряжением 220±10% В, частотой 50 Гц. 

2.4. Климатическое исполнение электропечи УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. 

Внимание! В связи с постоянным усовершенствованием изделия, вне- 

сением конструктивных изменений, повышающих надѐжность и улучшаю- 

щих условия эксплуатации, возможны незначительные расхождения между 

конструкцией электропечи и настоящим руководством по эксплуатации. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1. Основные параметры и характеристики электропечи должны соот- 
ветствовать указанным в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные параметры и характеристики электропечи 
Наименование параметра Значение параметра Примечание 

1. Диапазон регулирования температуры, °С от 50 до 1100  

2. Максимальное отклонение температуры по объ- 

ему рабочей камеры электропечи от заданной, °С, 
не более 

±20,0 

 

3. Время нагрева незагруженной электропечи от 

температуры окружающей среды до температуры 

1100 °С, мин, не более 

45 

 

4. Потребляемая мощность, кВт, не более 1,8  

5. Размеры рабочей камеры, мм, не менее: 
ширина×глубина×высота 150×165×150 

 

6. Габаритные размеры электропечи, мм, не более: 
ширина×глубина×высота 440×488×575 

 

7. Масса, кг, не более 30  

8. Напряжение питающей сети, В 
Частота питающей сети, Гц 

220±10% 
50 

 

9. Дискретность задания температуры, °С 1  

10. Дискретность задания времени, мин 1  

11. Дискретность задания скорости нагрева, °С/мин 1  

12. Максимальное количество задаваемых программ 20  

13. Максимальное количество ступеней повышения 
(понижения) и поддержания температуры 

15 
 

14. Максимальное время автоматического поддер- 
жания температуры на одной ступени в электропечи 

9999 
 

3.2. На пульте управления электропечи индицируются: 

1) номер программы; 

2) номер ступени; 

3) задаваемое значение температуры; 

4) задаваемое значение времени; 

5) задаваемое значение скорости нагрева; 

6) текущее значение температуры; 

7) текущее значение времени; 

8) текущее значение скорости нагрева; 

9) индикация задаваемого параметра при вводе/выводе информации 

(индикаторы: «t°C», «МИН», «°С/МИН»); 

10) текущий процесс в электропечи – нагрев, стабилизация, остывание; 

11) включение и выключение нагревателя; 

12) сигнализация аварийных ситуаций. 

3.3. В электропечи имеется возможность установки регулируемой скоро- 

сти нагрева в диапазоне от 1 °С/мин до 15 °С/мин. Скорости нагрева для неза- 

груженной электропечи при температуре в электропечи не выше 700 °С и време- 
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ни нагрева не менее 30 минут должны соответствовать заданным скоростям с по- 

грешностью, не более: 

 ±1 °С/мин для скоростей 2-15 °С/мин; 

 (+1; -0,5) °С/мин для скорости 1 °С/мин. 

Скорость нагрева 0 соответствует максимально возможной скорости. 

3.4. Все введенные программы сохраняются в энергонезависимой памяти, 

которая обеспечивает сохранность информации при выключенном напряжении 

питания. 

3.5. Электропечь имеет «ночной режим» работы – время, через которое 

электропечь начинает отработку программы. Максимальное время, через которое 

электропечь начинает отработку основной программы, – 9999 мин. 

3.6. Электропечь оснащена преобразователем интерфейсов RS485 и соот- 

ветствующим программным обеспечением, позволяющим осуществить ввод 

программы работы с ЭВМ и вывод параметров работы электропечи на экран 

ЭВМ с записью их в текстовый файл. Руководство по подключению электропечи 

к ЭВМ и работа с прилагаемой программой находится на прилагаемом CD- 

диске. 

3.7. В процессе работы электропечи при аварийных ситуациях происходит 

отключение электропитания нагревателей и на цифровом индикаторе «Парамет- 

ры» выводится следующая информация: 

«-01» – температура в рабочей камере на стадии стабилизации превысила 

заданную на 25 °С; 

«-04» – обрыв преобразователя термоэлектрического; 

«-05» – температура в рабочей камере превысила 1125 °С. 

3.8. Электропечь при эксплуатации устойчива к воздействию климати- 

ческих факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 

4.2 и должна эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре 

окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С, относительной влажности 80 % при 

+25 °С и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (630…800 мм рт.ст.). 

3.9. Средний срок службы электропечи – не менее 10 лет. 

3.10. Средний ресурс электронагревателя – не менее 2000 ч. 



6  

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

4.1. Комплектность электропечи должна соответствовать указанной в таблице 2. 

Таблица 2 – Комплектность 
Наименование Количество Примечание 

Печь электрокамерная сопротивления ЭКПС-5 1 шт.  

Комплект запасных частей 
Вставка плавкая ВП2Б-1В 1А АГО.481.304 ТУ 1 шт. 

 

Комплект инструмента и принадлежностей 
Подложка 1 шт. 

 

Ножки 
Винты М6-6gx16.58.016 

Шайбы С.6.04.016 

4 шт. 
4 шт. 
4 шт. 

 

Руководство по эксплуатации 1 экз.  

Кабель связи 1 шт.  

Преобразователь интерфейсов USB-RS485 1 шт.  

Диск с программным обеспечением 1 шт.  

Упаковка 1 шт.  

 

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1. Электропечь соответствует требованиям безопасности, предусмот- 

ренным ГОСТ 12.2.007.9. 

5.2. Электропечь по способу защиты человека от поражения электриче- 

ским током относится к классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0. 

5.3. К эксплуатации электропечи допускается персонал, знающий правила 

эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В, обученный правилам тех- 

ники безопасности при работе с электропечью и изучивший настоящий документ. 

5.4. Перед началом работы с электропечью необходимо убедиться в еѐ 

правильном подключении к электросети и контуру заземления. 

5.5. Для предотвращения поражения электрическим током эксплуати- 

рующего персонала ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- работать с незаземленной электропечью или неисправным контуром 

заземления; 

- использовать в качестве заземления тепловую, газовую, канали- 

зационную системы, трубопроводы горючих жидкостей и т.п. устройства; 

- включать электропечь в сеть при наличии видимых повреждений ро- 

зетки, вилки или соединительного шнура; 

- разбирать электропечь или менять вставку плавкую, не отключив ее от 

сети; 

- работать на электропечи со снятым кожухом (при открытых контак- 

тах элементов электросхемы). 

5.6. При выплавке в электропечи агрессивных текучих материалов для 

предотвращения их попадания на внутреннюю поверхность муфеля, тигли с 

обрабатываемыми материалами обязательно устанавливать на подложку, из- 

готовленную из материалов, не поддающихся разрушению при температуре, 

установленной в электропечи. 
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5.7. При работе с углеродосодержащими материалами, например, па- 

рафином, необходимо периодически не менее одного раза в неделю прокали- 

вать электропечь в течение 1 часа при температуре 1000 °С. 

5.8. Во избежание ожогов при работе в проеме электропечи (загрузка, 

выгрузка), необходимо пользоваться перчатками. 

5.9. При транспортировании подложку в камеру не устанавливать. 

 

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.1. После доставки электропечи к потребителю должна проводиться 

приемка от транспортной организации, при которой производится внешний 

осмотр упаковки на отсутствие повреждений в процессе транспортирования и 

хранения транспортной организацией. 

Если при приемке электропечи от транспортной организации будет об- 

наружено повреждение упаковки, то составляется коммерческий акт, а при 

доставке электропечи автотранспортом делается отметка на товарно- 

транспортной накладной или составляется акт. 

6.2. При отсутствии повреждений упаковки распаковать электропечь 

после выдержки ее в условиях, указанных в п. 3.8 настоящего руководства по 

эксплуатации, не менее 4 часов, а при ее повреждении – после выполнения 

действий, указанных в п. 6.1. 

После вскрытия упаковки проверяется комплектность в соответствии с 

разделом 4 настоящего руководства по эксплуатации и производится внеш- 

ний осмотр электропечи на отсутствие механических повреждений. 

Претензии по комплектности поставки или на механические поврежде- 

ния рассматриваются только при отсутствии повреждений упаковки. 

6.3. Для ввода электропечи в эксплуатацию потребитель обязан обеспе- 

чить необходимые условия, оговоренные в разделе 2 настоящего руководства 

по эксплуатации. 

 

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

7.1. Для подготовки электропечи к работе необходимо: 

- извлечь электропечь из тары (общий вид электропечи приведен на рисунке 1); 

- закрепить на электропечи ножки винтами, входящими в комплект- 

ность электропечи; 

- снять фиксатор двери, открутив 4 винта (рисунок 1); 

- вложить подложку в рабочее пространство камеры; 

- включить вилку в розетку с заземляющим контактом, подключенным 

к внешнему контуру заземления; 

- произвести сушку электропечи и подложки, для чего включить электро- 

печь и, руководствуясь разделом 8: 

1) поднять температуру в камере электропечи до 200 °С и поддержи- 

вать ее в течение 2 ч; 
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2) поднять температуру в камере электропечи до 500 °С и поддержи- 

вать ее в течение 2 ч; 

3) поднять температуру в камере электропечи до максимальной темпе- 

ратуры и выдержать 1 ч. 

 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ 

8.1. Загрузить электропечь. 

8.2. Закрыть дверь электропечи. 

8.3. Включить выключатель «СЕТЬ», находящийся на левой стороне 

пульта управления электропечи (рисунок 1), при этом на цифровом индика- 

торе «ПРОГРАММА» загорится номер 1, на цифровых индикаторах «СТУ- 

ПЕНЬ» загорится 1 ступень, на индикаторах «ПАРАМЕТРЫ» – значение за- 

данной температуры на 1 ступени первой программы и светодиодный инди- 

катор «t°С». Цифровые индикаторы «ПРОГРАММА» отображаются в мига- 

ющем режиме – регулятор находится в режиме «ВВОД». Лицевая панель 

пульта управления печи представлена на рисунке 2. 

8.4. Изменение номера программы осуществляется поворотом ручки 

энкодера  «ВВОД».  Для  изменения  номера  ступени  нажать  клавишу 

«СТУП.», при этом мигают индикаторы «СТУПЕНЬ». Ввести поворотом 

ручки энкодера «ВВОД» необходимую ступень. Параметры для данной сту- 

пени (температура нагрева, время нагрева в минутах, скорость нагрева) вво- 

дить, последовательно включая индикаторы «t°С», «МИН», «°С/МИН» с по- 

мощью клавиши «ПАРАМ.», поворотом ручки энкодера. Скорость нагрева 

«0» соответствует максимальной скорости нагрева электропечи. 

8.5. Для перехода на следующую ступень нажать клавишу «СТУП.» 

(всего ступеней может быть от 0 до 15) и ввести температуру, время и ско- 

рость аналогично п. 8.4. После ввода параметров последней по программе 

ступени для запоминания ее в памяти нажмите клавишу «ПРОГ». 

8.6. Время «ночного режима» (отложенный старт – время, через кото- 

рое электропечь после нажатия клавиши «ПУСК/СТОП» начинает отработку 

программы 1 ступени) вводится на 0 ступени. 

8.7. Ввести время «ночного режима» в минутах, для чего нажать клавишу 

«ПАРАМ» столько раз, чтобы загорелся светодиодный индикатор «МИН» и по- 

воротом ручки энкодера установить необходимое время. Если «ночной режим» 

отсутствует, установите время «ночного режима» равным «0000». 

8.8. Если заданная температура на какой-то ступени «0000», то в ре- 

жиме «РАБОТА» терморегулятор воспринимает значение уставки «0000» как 

команду прекратить работу на этой ступени, т.е. ступень, предшествую- щая 

ступени со значением температуры «0000», является последней. Если такой 

ступени нет, то последней является пятнадцатая ступень. 

Пример ввода программы приведен в приложении В. 

8.9. При выключении питания электропечи введенные программы со- 

храняются. 
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8.10. Для включения электропечи в работу по заданной программе 

установить клавишей «ПРОГ.» и ручкой энкодера на индикаторе «ПРОГРАМ- 

МА» номер нужной программы, клавишей «СТУП.» и ручкой энкодера – номер 

ступени, с которой должна начаться работа, включить режим «РАБОТА» кла- 

вишей «ПУСК/СТОП». Если программа начинается с 0 ступени (введен «ночной 

режим»), включится индикатор «МИН» и начнется отсчет заданного времени 

«ночного режима». При начале программы с любой другой ступени включится 

индикатор «НАГРЕВ» и, если заданная температура больше температуры в пе- 

чи, – индикатор включения нагревателя «НАГРЕВАТЕЛЬ». 

Если заданная температура меньше температуры в печи, включается 

индикатор «ОСТЫВАНИЕ», нагреватель не включается, печь охлаждается до 

заданного значения. 

Если заданная температура равна температуре в печи, регулятор пе- 

реходит в режим стабилизации, при этом включается индикатор «СТАБИ- 

ЛИЗАЦИЯ». 

На цифровых индикаторах в режиме «РАБОТА» индицируются: 

- номер программы; 

- номер отрабатываемой ступени; 

- температура в печи, если включен светодиодный индикатор «t°С», 

время выдержки, если включен индикатор «МИН», скорость нагрева, если 

включен индикатор «°С/МИН». Переключение индикаторов осуществляется 

клавишей «ПАРАМ.». 

8.11. По окончании работы терморегулятор отключает нагрев, причем 

измерение температуры не прекращается, что позволяет следить за процес- 

сом остывания печи. 

8.12. Режим  «РАБОТА»  можно  прервать,  нажав  клавишу 

«ПУСК/СТОП», при этом терморегулятор перейдет в режим «ВВОД». 

8.13. В процессе работы электропечи при аварийных ситуациях на 

цифровой индикатор «ПАРАМЕТРЫ» выводится следующая информация: 

«-01» – температура в рабочей камере на стадии стабилизации превысила 

заданную на 25 °С; 

«-04» – обрыв преобразователя термоэлектрического; 

«-05» – температура в рабочей камере превысила 1125 °С. 

При всех аварийных ситуациях отключаются нагреватели. В этих слу- 

чаях необходимо выключить питание электропечи. 

ВНИМАНИЕ! 

Недопустимо подключение к сети питания электропечи устройств, 

создающих высокий уровень радиопомех, например, сварочное оборудо- 

вание и т.п. 
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Рисунок 1 – Общий вид электропечи 
 

 

Рисунок 2 – Лицевая панель пульта управления электропечи 

фиксатор двери 

автоматический 

выключатель «СЕТЬ» панель управления 
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1. Регулировку плотного закрывания двери производить следующим 

образом: 

- открыть дверь и отпустить крепежные винты крышки; 

- подвинуть крышку в сторону камеры и затянуть крепежные винты; 

- закрыть дверь и убедиться в равномерном прилегании крышки, при 

этом дверь должна свободно закрываться; 

- при недостаточном уплотнении операцию повторить. 

 

10.  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

10.1. Перечень возможных неисправностей в процессе использования 

электропечи по назначению и рекомендации по их устранению приведен в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Возможные неисправности и способы их устранения 

Описание 

последствий отказов 

и повреждений 

Возможные 

повреждения 

Указания по установлению 

и устранению последствий 

отказов и повреждений 

Электропечь не 

включается 

1) нет электропитания 

2) перегорела вставка 

плавкая 

1) проверить 

электропитание 

2) проверить и заменить 

вставку плавкую 

 

Электропечь не разо- 

гревается, не включа- 

ется индикатор 

«НАГРЕВАТЕЛЬ» 

1) не закрыта дверь 

2) неисправен концевой 

выключатель 

3) обрыв преобразовате- 

ля термоэлектрического 

4) неисправен силовой 

ключ 

1) закрыть дверь 

2) заменить концевой 

выключатель 

3) заменить 

преобразователь 

термоэлектрический 

4) заменить силовой 

ключ 

Время разогрева 

превышает 

установленную норму 

1) низкое напряжение 

питающей сети 

2) неисправен силовой 
ключ 

1) проверить напряжение 

питающей сети 

2) проверить и заменить 
силовой ключ 

Не выдерживается 

точность автоматиче- 

ского регулирования 

1) неисправен 

терморегулятор 

1) исправить 

терморегулятор 
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11. УТИЛИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

11.1. Материалы, из которых изготовлена электропечь, не наносят вре- 

да здоровью людей и окружающей среде. 

11.2. Утилизация должна проводиться в соответствии с правилами, 

действующими в эксплуатирующей организации. 

11.3. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и транспор- 

тировании электропечи должны строго соблюдаться требования всех преду- 

предительных знаков и надписей, указанных на таре, не допускаются толчки и 

удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности 

электропечи. 

11.4. Ящик с упакованной электропечью должен закрепляться так, что- 

бы исключить его перемещение в процессе транспортирования. 

11.5. Условия транспортирования электропечи в части воздействия 

климатических факторов: 

- температура от минус 50 до +50 °С; 

- относительная влажность до 80 % при температуре +25 °С. 

11.6. Электропечь должна храниться в упаковке в складских помеще- 

ниях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 

80 % при температуре +25 °С. Воздух помещения не должен содержать при- 

месей, вызывающих коррозию. 

11.7. Распаковку электропечи после хранения или транспортирования 

при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуата- 

ции, предварительно выдержав ее в упаковке не менее 4 часов. 

ВНИМАНИЕ! 

При транспортировании подложку в камеру не устанавливать. 

При транспортировании электропечь должна быть прикреплена к 

нижнему щиту ящика болтами. 
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12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

12.1. Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в слу- 

чае, если неисправность произошла по вине завода-изготовителя в период гаран- 

тийного срока. 

12.2. Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматрива- 

ется в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потреби- 

телю. 

12.3. Все предъявленные рекламации должны регистрироваться предприя- 

тием-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах. 

12.4. Для определения причин поломки, потребитель создаѐт комиссию и 

составляет акт, в котором должны быть указаны: 

▪ заводской номер электропечи; 

▪ дата получения электропечи от предприятия-изготовителя или торгую- 

щей организации и номер документа, по которому она была получена; 

▪ дата ввода в эксплуатацию; 

▪ описание внешнего проявления неисправности. 

▪ какие узлы и детали сломались, износились и т.д. 

12.5. К рекламации следует приложить: 

▪ заполненный гарантийный талон; 

▪ акт о поломке. 

12.6. Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине 

потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются. 

12.7. Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, 

предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются
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